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Евиденција рада сувог стерилизатора у Служби за микробиологију са паразитологијом
	
ОБ-10-318



Назив апарата: Суви стерилизатор     Локација: Стерилизација лабораториског посуђа     Модел:.......................................................      
Задати параметри: 1800С ,    60 минута      
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